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INGAMED

MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES

CERTIFICADO DE ANALISE

PRODUTO: PIPETA PASTEUR 230MM CX 10UN

INSPECAO: 005394

IAPRESENTACAO: 10 PIPETAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE

LOTE: 23020144/19240-6

DT. PRODUCAO: 24/02/2023

DT.VALIDADE: 24/02/2025

USOINDICADO Pipeta pasteur de vidro para micromanipulacdo de odcitos.

APLICAGAO | produto laboratorial de uso Gnico, descartar apés o uso.

ARMAZENAMENTQ Apbs o processo de esterilizagdo por 6xido de etileno, a embalagem enquanto inviolada tera seu conteddo garantido
como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a
integridade do produto. Nao utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou Gmida.

MATERIAPRIMA |As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingamed s&o submetidos a procedimentos de
E Controle de Qualidade e atendem a especificagfes estabelecidas em compéndios
INSUMOS aprovados. Os produtos sdo produzidos seguindo os principios de Boas Praticas de
Fabricacéo e Controle de Qualidade. Todos 0s materiais sdo atoxicos e hipoalergénicos.

ANALISES E RESULTADOS ESPECIFICACAO RESULTADO
ANALISE MICROBIOLOGICA TESTEDEENDOTOXINA </=0,5EU/mL CONFORME
ANALISE BIOLOGICA TESTEDE TOXICIDADEEM >/=70% 100%
EMBRIOES DE CAMUNDONGO
PALABWARE VISUAL VISUAL Luminaria CONFORME
Olha contra a luz para ver se ha ndo
conformidades
PALAUDO ESTERILIZACAOETO LAUDO ESTERILIDADE E LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAQAO CONFORME
CROMATOGRAFICADE GASES INDUSTRIAL
RESIDUAIS
RESPONSAVEL ANALISE: ISABELLA
RESPONSAVEL CONFERENCIA: | LUISMAR

INGAMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA




